Anleitung RuBee® Multifunktionswaage Nr. 23205

Das Magazin wird auf die Distanzplatte oder 2 Leisten gestellt. Die Waage wird eingeschoben
und danach wieder entfernt. Es lassen sich mit nur einer Waage beliebig viele Vilker oder

sonstige Dinge wiegen.

o Tragtihigkeit: 200 kg +/- 100 g

» Netzteil 230 Volt

« TFach fir 4 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
1 Distanzplatte

» Bedienungsanleitung
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Wiegen:

e Die Waage unter die Distanzplatte einschieben und einschalten.
* Bitte warten bis die Waage den Nullabgleich gemacht hat (0,0 kg)

e Jetzt beide Exzenterhebel nach auRen drehen. Der Boden wird dadurch einige Millimeter

angehoben.
* Das Gewicht ablesen und beide Exzenterhebel wieder nach innen drehen.
e Die Waage aus der Distanzplatte entfernen und ausschalten.
e Bitte keiner standigen Belastung oder der Witterung aussetzen.

Die Waage ldsst sich mit 4 Batterien oder dem beiliegenden Netzteil betreiben,
GesamtgréRe 65x 45 x 7,8 cm

Bienen Ruck GmbH Am Angertor9 97618 Wiilfershausen Tel. 09762- 305

Anleitung der Waage:

Solite im Display der Waage keine Zahl sichthar sein, oder die Gewichtsanzeige sich nicht ndern,
driicken sie bitte kraftig 1-2 mal fur jeweils 1 Sekunde auf die Wiegeplatte und schalten die \Waage im
Anschiuss ein. Durch den Transport kann es vorkommen das die Wiegeze|le fest sitzt,

Batterie einlegen bzw. auswechseln:

- Beide Batteriedeckel an der Displayrackseite offnen 4 x 1,5 Velt Batterjien einlegen.
= Beide Batteriedeckel wieder schliefen. Zur Batterigschonung schaltet die Waage 3 Minuten
nach abgeschlossener Wagung ab,

Wiegen:

- DieWaage wird durch Driicken der Taste ON/OFF eingeschaltet/ausgeschaltet

= Die Waage fuhrt einen Selbsttest durch 2 Sek, und zeigt dann 0,00

- |st die Ware schwerer als der Wigebereich erscheint EEEE Uberlast.

= Die Waage kann mit der ,Mode” Taste auf die Gewichtseinheiten Kilogramm = Qunce —
Pound umgestellt warden,

Tarleren:

- DieWaage mit ON Raste einschalten und 0,00 Anzeige abwarten.

- Taralast auflegen und TARE Taste drilcken

- Waagenanzeige springt auf 0,00 Anzeige

- Wagegut kann nun in das TaragefaR eingefillc und der Wigewert abgelesen werden,

Wichtige Hinweise:

- Das'\Wagegut varsichtig auflegen.
- Keine Dauerlast auflegen
- Die Garantie arliseht beim Gffnen der Waage

Kalibration:
Die Waage ist vorkalibriert. Sollte die Kalibraticn verloren gehen bitte wie folgt vorgehen,

- Belauspaschalteter Waage zuerst die Taste Mode drilcken, festhalten und die Taste ON/OFF
driicken und loslassen,

= Mach ein paar Sekunden zeigt das Display das Modell der Waage an.

= Mach nochmaligan Dricken der Raste Made Erscheint 50,00 kg

- Legen sie 50 kg Gewicht auf die Waage

- Bitte warten Sle. (kann bis zur einer Minute dawern)

- Nach der automatischen Anzeige ,Good” geht die Waage autamatisch aus,

- Gewicht entfernen, Die Kalibrierung ist fertig,

WEEE-Reg.-Nr. DE 32671074



